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Český metrologický institut, Referát MPZ

@ ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
.

Z 7002

OSVĚDČENÍ
o ÚČASTI v MEZILABORATORNÍM

POROVNÁNÍ

číslo 031 8-OV-C0705-1 8

Předmět mezilaboratorního porovnání:

PÍSTOVÉ PIPETY

Provedeno: duben 2018 — kvéten 2019

Označení porovnání: 15-0700-18

Držitel osvědčení:

Ústav hematologie a krevní transfuze, Kalibrační centrum

U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, Česká republika

Výsledek

Na základě Zprávy o vyhodnocení výsledků měření jednotlivých účastníků
mezilaboratorního porovnání 0318-ZV-C0700-18 účastník

v y h o v é l

požadavkům pro toto mezilaboratorní porovnání podle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Datum vystavení: 24.05.2019
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RNDr. Simona Klenovsk

vedouci Referétu MPZ
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